TERVISEAMET

Kohtla-Jarve labor

To60 tellija:

Proovivotukoht:
Veeallika liik:
Proovivotja nimi:
Proov voetud:

Proovi tunnuskood:

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L075

KATSEPROTOKOLL NR. 112015/V1531K

Villa Alexandra, Vihula, Vihula vald
Veevargivesi

VEE ANALUUS
OU Vihula Valla Veevark (11996534), Mere 6, Vosu alevik, Vihula vald, 45501, tel:
56901020, vesi@vihula.ee

Tiina Uustal, at.nr.546

27.08.2015 14:00
VXX2015TU0652

ANALUUSI TULEMUSED

Proov toodud laborisse:
Analiiiis alustatud:
Analiiiis 10petatud:
Protokoll vormistatud:

27.08.2015 15:30
27.08.2015 15:40
28.08.2015 15:19
31.08.2015 10:08

Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Ammoonium 0,33 0,50 mg/1 1SO 7150-1
Elektrijuhtivus 471 2500 pS/cm EVS-EN 27888
Hagusus (NTU) 0,84 NTU EVS-EN ISO 7027
Lohn (lahjendusaste) 5 lahjendusaste EVS-EN 1622*
Maitse (lahjendusaste) 5 lahjendusaste EVS-EN 1622*
pH 7,74 6,5 kuni 9,5 pH thik ISO 10523
Varvus (Pt/Co skaala) 14,2 mg/l Pt EVS-EN ISO 7887

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** . Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. madrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinouded ning analtiisimeetodid".

vanem spetsialist: Svetlana Boriskina

laborijuhataja: Sirli Linde

Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Jarve linn Tel.: 337 5225
Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Jarve linn

Reg. nr.: LO75

Kontrollkood: 15845

Fax: 337 5224
E-mail: kjlabor@terviseamet.ce
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TERVISEAMET

Kohtla-Jarve labor

To0 tellija:

Proovivotukoht:
Veeallika liik:
Proovivotja nimi:
Proov voetud:

KATSEPROTOKOLL NR. 1L2015/V1531M

- VEE ANALUUS
OU Vihula Valla Veevark (11996534), Mere 6, Vosu alevik, Vihula vald, 45501, tel:

56901020, vesi@vihula.ee
Villa Alexandra, Vihula, Vihula vald
Veevargivesi

Tiina Uustal, at.nr.546
27.08.2015 14:00

Proov toodud laborisse:
Analuts alustatud:
Analiiiis [opetatud:

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L075

27.08.2015 15:30
27.08.2015 15:40
29.08.2015 12:00

Proovi tunnuskood: VXX2015TU0652 Protokoll vormistatud: 31.08.2015 9:43

ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Coli-laadsed bakterid 0 0 PMU/100 ml EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli 0 0 PMU/100 ml EVS-EN ISO 9308-1

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinéuded ning analiitisimeetodid".

laborijuhataja: Sirli Linde

Postiaadress: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Jdrve linn Tel.: 337 5225

Asukoht: Kalevi tn 10 30322, Kohtla-Jirve linn

Reg. nr.: LO75

Kontrollkood: 88102

Fax: 337 5224

E-mail: kjlabor@terviseamet.ee
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