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EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L075

KATSEPROTOKOLL NR. 11L2013/V1987K

VEE ANALUUS

OU Vihula Valla Veevark (11996534), Mere pst 6, 45501, Vosu alevik, Vihula vald, Laane-
Viru maakond, tel: +372 3238438, annes.naan@vihula.ee
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03.10.2013 15:15
03.10.2013 15:20
07.10.2013 9:17

Veevargivesi
Sirje Oftt, at.nr.311
03.10.2013 9:10

Proov toodud laborisse:
Analiiiis alustatud:
Analiiiis lopetatud:

Proovi tunnuskood: VLV2013S00072L Protokoll vormistatud: 07.10.2013 10:11

ANALUUSI TULEMUSED
Uuritav naitaja Tulemus Piirsisaldus** Uhik Meetod
Ammoonium 0,15 0,50 mg/1 ISO 7150-1
Elektrijuhtivus 179 2500 nS/cm EVS-EN 27888
Hégusus (NTU) 3,0 NTU EVS-EN ISO 7027
Lohn (lahjendusaste) 1 lahjendusaste EVS-EN 1622*
Maitse (lahjendusaste) 1 lahjendusaste EVS-EN 1622*
Oksiideeritavus <03 5,0 mg/l 02 EVS-EN ISO 8467
pH 7,47 6,5 kuni 9,5 pH iihik ISO 10523
Véarvus (Pt/Co skaala) 49 mg/l Pt EVS-EN ISO 7887

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.
Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.
(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** _ Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mddrus nr. 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning analiitisimeetodid".
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